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Dotyczy: dostawa reaktora cisnieniowego

Przekazujemy tres¢ odpowiedzi na pytanie zadane w toku postepowania przez potencjalnego
oferenta.

Tres¢ pytania: Zaproponowane w ogloszeniu "zamknigcie w postaci pierscienia dzielonego
zamykanego ze wzgledéw bezpieczenstwa na co najmniej 6 srub" jest rozwigzaniem
stosowanym wylgcznie przez jednego producenta. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode aby
reaktor zamykany byt na 12 $rub taczacych bezposrednio pokrywe z naczyniem reakcyjnym?
Jest to rozwigzanie bezpieczniejsze niz zastosowanie pierscienia.

Odpowiedz zamawiajgcego:

"W opisie przedmiotu zaméwienia mowa jest o "co najmniej 6 Srubach" zamykajacych
reaktor, co nie ogranicza zastosowania wigkszej liczby $rub. Zastosowanie pierécienia
dzielonego w potgczeniu z odpowiednig dla $rednicy reaktora iloscig Srub taczacych jest
rozwigzaniem stosowanym dla systeméw pracujacych w wysokim zakresie temperatur i
cisnien (do 500C i 345 baréw, w przypadku eksperymentéw do ktérych wykorzystywany
bedzie reaktor bedacy przedmiotem ogloszenia). W przypadku rozwigzania alternatywnego
niezbgdne jest uzasadnienie, ze rozwigzanie jest trwalsze i bezpieczniejsze" .




